
 FORNITURA DI N.3 ELETTROBISTURI – BLOCCO OPERATORIO di ESINE 

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO DELLA FORNITURA

OGGETTO BASE D'ASTA NON
SUPERABILE

CIG

N.3 ELETTROBISTURI
da installare c/o il Blocco Operatorio di Esine,
per le specialità di ORL e Ortopedia

€ 32.750,00
IVA ESCLUSA

ZB424F6B7A

L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell'art.95 co.4 lettera b)
del D.Lgs.50/2016 “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato”, con utilizzo del sistema di intermediazione telematico MEPA.

L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
conforme alle richieste del capitolato. L'aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica da parte
del RUP della corrispondenza tra i prodotti offerti e le richieste del capitolato.

Si ricorda che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili
modifiche,  compresa  la  risoluzione  anticipata,  derivanti  da  iniziative  aziendali  di  natura
organizzativa,  o  legate  alla  razionalizzazione  della  spesa  o  promosse  in  ambito  nazionale,
regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

REQUISITI MINIMI E INDISPENSABILI DELLA FORNITURA
I prodotti oggetto dell'appalto devono obbligatoriamente essere:
- Conformi alla normativa vigente e marcati CE nel rispetto della Direttiva 93/42 CE e 47/2007 CE
sui Dispositivi medici;
- Fornibili al SSN e, pertanto, in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge.

I  dispositivi  medici,  oggetto  dell'appalto  dovranno  avere  la  seguenti  caratteristiche  minime
indispensabili, pena esclusione:
- Apparecchiatura ad alta frequenza gestita da microprocessore
- Display touch screen, ampio a colori, non inferiore a 7”
- Varie tipologie di corrente per tutte le discipline chirurgiche
- Correnti di coagulo che permettono in contemporanea dissezione e coagulo
- Due uscite monopolari e una uscita bipolare
- Taglio monopolare con regolazione fino a 400W
- Coagulazione bipolare a partire a da 0,1W
- Possibilità di utilizzare 2 manipoli monopolari in contemporanea
- Indicatore di sicurezza per il controllo dell'adesione e della qualità del contatto dell'elettrodo neutro
sempre visibile in real-time
-  possibilità  di  utilizzare  piastre  a  sezione  doppia  o  singola  (non  dedicate)  con  riconoscimento
automatico della tipologia di piastra
- Regolazione della potenza in uscita automatica in funzione dell'impedenza del tessuto
- Memorizzazione di almeno 20 programmi sempre modificabili
- Possibilità di richiamare gli ultimi programmi utilizzati
- Possibilità di visualizzare l'anteprima del programma
- Possibilità di scegliere diverse mascherine dell'apparecchiatura in modo da utilizzare gli accessori con
attacchi internazionali o erbe o martin, già presenti in unità operativa, senza la necessità di adattatori
- Possibilità di aggiornamento software del sistema
- Autotest automatico all'accensione
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- Pedale doppio wireless
- Carrello porta apparecchiatura con cestello/cassetto porta accessori
- Cavo da 4m per collegamento piastra neutro

Tutte le componenti  del sistema dovranno essere dotate dei sensori,  raccordi,  cavi, adattatori  e dei
collegamenti necessari per il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura su pazienti adulti e pediatrici.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO
La  fornitura  dovrà  essere  comprensiva  di  trasporto,  consegna  presso  il  reparto  di  installazione,
montaggio, installazione, collaudo.
L'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad effettuare tutte le operazioni di installazione, collaudo e
formazione richieste nei  tempi  e con le modalità  richieste dalla  SA e compatibilmente  con l'attività
clinica svolta nei singoli reparti.
L'aggiudicatario dovrà garantire, in fase di collaudo, l'addestramento degli operatori all'uso corretto e
sicuro  dell'apparecchiatura  che  dovrà  essere  effettuata  in  almeno  3  giornate  diverse,  al  fine  di
consentire la massima partecipazione del personale.

La ditta aggiudicataria dovrà procedere, previ accordi con il Servizio incaricato, all’installazione della
strumentazione non oltre 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo di consegna, o in alternativa
dalla  sottoscrizione del  contratto.  La fissazione di  un termine diverso dovrà essere espressamente
accettato dall’Azienda appaltante. L’accettazione dell’apparecchiatura è subordinata al reperimento, da
parte della ditta, della necessaria autorizzazione all’installazione da parte del RUP.
Entro  20  (venti)  giorni  dalla  consegna  o  dal  collaudo,  alla  presenza  di  RUP/DEC,  saranno
eseguite opportune prove atte a verificare,  nelle reali  condizioni di utilizzo, il  funzionamento
degli strumenti consegnati, ed il possesso dei requisiti minimi richiesti. In caso di esito positivo
delle prove, si procederà alla compilazione del verbale di collaudo. In caso di esito negativo, la
ditta aggiudicataria, senza pretendere alcun onere da parte di quest'Azienda, dovrà consegnare
in sostituzione prodotti conformi alle richieste (anche di altro produttore), previa accettazione
dei prodotti sostitutivi da parte del RUP.

La ditta si impegna inoltre a fornire, all’atto della prima consegna delle apparecchiature, manuale d’uso
in  lingua  italiana  (una  copia  cartacea  ed  una  copia  su  supporto  elettronico),  manuale  di  service,
schema di installazione, copia delle certificazioni di conformità alle direttive di riferimento e norme di
sicurezza, schede di sicurezza in originale dei materiali di consumo, ove presenti.

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA
Il periodo di garanzia è di 24 mesi full risk.
La ditta dovrà farsi carico, per tutta la durata del periodo di garanzia (24 mesi), di ogni onere relativo
alla  manutenzione  (preventiva  e  correttiva)  dell’apparecchiatura  e  dovrà  garantirne  la  completa
funzionalità  e,  di  conseguenza,  garantire  assistenza “full  risk”  omnicomprensiva  (nessuna parte  di
ricambio esclusa, neppure componenti consumabili di cui periodicamente l'apparecchiatura necessita la
sostituzione) ed almeno n.1 manutenzione preventiva annua, o comunque un numero di manutenzioni
preventive congruente a quanto previsto dal fabbricante nel manuale d'uso. Dovranno quindi essere
compresi tutti gli interventi di manutenzione (preventiva e correttiva) dovuti alla normale attività; restano
esclusi i danni dovuti a dolo, negligenza, uso improprio.

QUALITÀ DELLA FORNITURA
La qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura. Tutti i prodotti forniti devono
essere forniti in imballaggi idonei a garantire un’efficace barriera contro umidità, polvere e qualsiasi
altra  contaminazione,  nonché  l’integrità  dei  prodotti  durante  il  trasporto,  la  conservazione  nei
magazzini dell'Azienda prima dell'installazione. 
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Oltre a quanto specificato nella  sezione “installazione  e collaudo”,  l’Azienda avrà la  facoltà di
respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche
dichiarate nell’offerta o alle norme di legge o a quant’altro previsto dal presente capitolato; la firma
apposta all’atto del ricevimento della  merce indica solo la corrispondenza del  numero dei  colli
inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.
L’accettazione dei prodotti da parte dell’Azienda, non solleva il Fornitore dalla responsabilità per le
proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
I  prodotti  dichiarati  non  idonei,  in  attesa  del  ritiro,  saranno  depositati  presso  i  magazzini
dell’Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
La  merce  non  ritirata  entro  8gg  dalla  contestazione,  potrà  essere  inviata  al  Fornitore,
addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.  
L'Azienda  non assume,  comunque,  responsabilità  per  il  deperimento  o  la  perdita  della  merce
respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

ORDINATIVI E MODALITA’ DI CONSEGNA
Dopo l’aggiudicazione, il fornitore dovrà prendere contatti direttamente con il Servizio Ingegenria
Clinica per concordare modalità e tempi di consegna, nonché le conseguenti attività di collaudo. 
La fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto, consegna presso il  reparto di installazione,
montaggio, installazione, collaudo.
La  merce  deve  essere  consegnata  con  la  relativa  bolla  di  accompagnamento  debitamente
compilata con il riferimento al numero d’ordine.
Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economale/reparto di  utilizzo del materiale,  il
fornitore non potrà avvalersi del personale dell'ASST.

OBBLIGHI  IN  MATERIA DI  TRACCIABILITA'  DEI  FLUSSI  FINANZIARI,  FATTURAZIONE  E
PAGAMENTI
L‘Aggiudicatario,  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.3  L.13.8.2010  n.136,  così  come
modificata dal DL. 13.11.2010 n.187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto,
ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa
quella  oggetto della  presente procedura di  gara.  Gli  estremi identificativi  del/i  conto/i  corrente/i
dedicato/i,  con  l’indicazione  dell’opera/servizio/fornitura  alla  quale  sono  dedicati,  saranno
comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario,
nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto,
unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni
caso,  ogni  variazione  dovrà  essere  comunicata  all’Amministrazione  Pubblica,  entro  7gg
dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di
conti correnti già esistenti, entro 7gg dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione
Appaltante,  non è  consentito  utilizzare  il  conto  stesso per  i  pagamenti  relativi  alla  commessa
pubblica.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di
gara  –  ivi  compresi  i  pagamenti  destinati  a  dipendenti,  consulenti  e  fornitori  di  beni  e  servizi
rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche –
devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della
L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale ovvero con altri  strumenti  di  pagamento idonei  a consentire la  piena tracciabilità  delle
operazioni.
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La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione
della  fattura  attraverso la  soluzione  di  intermediazione  (HUB)  della  Regione  Lombardia  con il
Sistema  di  Interscambio  (SDI)  nazionale  dell'Agenzia  delle  Entrate,  secondo  le  specifiche
contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.
Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere
intestata  alla   ASST  della  Valcamonica  –  Via  Nissolina  2  –  25043  Breno  (BS)  -  C.F.  e  P.I.
03775830981 e riportare obbligatoriamente:

• il codice identificativo di gara (CIG);
• il codice unico di progetto (CUP), se  del caso;
• data e numero d'ordine;
• data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:
• Codice IPA asstval
• Codice Univoco Ufficio UF5IN0

Il pagamento delle stesse avverrà entro 60gg dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse
specifiche indicazioni.  Le contestazioni formalizzate impediranno,  fino a completa definizione, il
diritto al  pagamento anche parziale delle  fatture.  La ditta si  assume gli  obblighi  previsti  per la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136 del 13.08.2010 e smi.

COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA: pari a 0 (zero).

DUVRI: il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul
sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

CESSIONE DI CREDITO
Ai sensi del co.13 dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 si precisa che in caso di cessione del credito, il
creditore deve notificare all'Azienda Sanitaria  copia legale  dell'atto  di  cessione.  La cessione è
irrevocabile.  L'ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti  effettuati prima della
notifica predetta. Le parti concordano che potranno essere ceduti solo i crediti già maturati per
l'effettiva esecuzione del servizio. Non verranno pertanto accettate richieste per cessioni di crediti
futuri,  in  quanto  trattasi  di  crediti  non  individuati  e/o  individuabili  dal  RUP.  Qualora  infatti
sorgessero  motivi  di  contenzioso  tra  le  parti  del  presente  contratto,  i  crediti  futuri  ceduti  al
Factoring  non  potrebbero  essere  opposti,  in  quanto  precedentemente  ceduti.  La  cessione  del
credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale. 
Inoltre  ai  sensi  dell'art.1267  CC  il  cedente  (società  aggiudicatrice  del  presente  appalto)  non
risponde della solvenza del debitore (società di Factoring), salvo che ne abbia assunto la garanzia.

CHIARIMENTI
Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  esclusivamente  attraverso  il  portale  Sintel  o  la
piattaforma MEPA.

SUBAPPALTO
Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all’art.105 del D.Lgs.50/2016. L’impre-
sa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell’ambito del contratto sottoscritto con
l’Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010
e smi. La stessa si impegna, inoltre a:

• dare immediata comunicazione alla SA della notizia dell'inadempimento della propria con-
troparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;

• inviare copia del contratto del subappalto alla SA.
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FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE
Per eventuali controversie inerenti all’aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l’ASST
della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.
Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno
stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto
giudiziario in cui ha sede legale l’Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.
Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del
fornitore.

* * *
Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi al RUP Ing. Angelica Formentelli (tel. 0364.369461 –
email a.formentelli@  asst-valcamonica  .it).
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